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MATRIZ PARÁMETRO MÉTODO RANGO 
 

 
 
 
 
 
 
 

SUERO ANIMAL 

Detección de Anticuerpos 
contra Brucella 
 
 

Aglutinación en placa 
(Rosa de Bengala) 
 

Positivo / Negativo 

Micro ELISA 
(ELISA competitiva) 

Negativo: PI < 30% 
Positivo: PI ≥ 30% 
 

Detección de Anticuerpos 
contra Brucella abortus, 
melitensis y suis 

Micro ELISA 
(ELISA indirecta) 

Muestras individuales: 
Negativo: S/P% ≤ 110 
Dudoso: S/P% > 110 < 120 
Positivo: S/P% ≥ 120 
Pool de muestras: 
Negativo: S/P% ≤ 20 
Positivo: S/P% > 20 
 

 
 

SUERO EQUINO 

 

Detección de anticuerpos 
contra Anemia Infecciosa 
Equina 
 

Inmunodifusión en Gel 
de Agar 
(Test de Coggins) 
 
 

Positivo / Negativo 

 
 
 
 

ANIMAL 

  
 
 
Diagnóstico de 
Mycobacterium bovis  

Intradermo reacción 
ano - caudal 

Negativo: < 2 mm 
Inconcluyente: ≥ 2 a 4 mm 
Positivo: ≥ 4 mm 
 
 

Intradermo reacción 
cervical comparativa 
(Diferencia bovina – 
aviar) 

Negativo: Aviar ≥ bovina 
Inconcluyente: 
Diferencia ≤ 4mm 
Positivo: Diferencia > 4 mm 
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LECHE 

Detección de Anticuerpos 
contra Brucella abortus o 
melitensis 

Micro ELISA 
(ELISA indirecta) 

Negativo: S/P%≤ 45 
S/P% Dudoso: S/P% > 45 ≤ 
50 
S/P%Positivo: S/P%> 50 
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